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Introduccion

PROPOSITO

Este documento describe el uso de las pruebas RT-PCR en tiempo real (TagMan®) para la
deteccion y diferenciacion del ARN de los virus del dengue, chikungufia y Zika en el suero, el
liquido cefalorraquideo (LCR) y para la deteccion del ARN del virus del Zika en la orina y el
liquido amnidtico. Este protocolo se ha disefiado para facilitar la deteccion simultanea de la
presencia de los virus del dengue, chikungufia y Zika, utilizando una Gnica muestra.

NOTA: En esta prueba (Trioplex RCP-TR en tiempo real), los analisis para los virus del
dengue, chikunguiia y Zika se realizan en la misma placa de pocillos de RCP-TR (multiplex).

USO PREVISTO

La prueba Trioplex RCP-TR en tiempo real (Trioplex RCP-TR) tiene como objetivo la
deteccion y diferenciacion cualitativas del ARN de los virus del dengue, chikunguiia y Zika en
sueros o liquido cefalorraquideo humanos (obtenidos con el espécimen de suero coincidente de
un paciente), y para la deteccion cualitativa del ARN del virus del Zika en la orina y el liquido
amniotico (cada uno obtenido con el espécimen de suero de un paciente). La prueba se ha
concebido para utilizarse con los especimenes obtenidos de personas que cumplen los criterios
clinicos de los CDC para el virus del Zika (p. €j., sintomas y signos clinicos asociados a la
infeccidn por el virus del Zika) y/o los criterios epidemiologicos de los CDC para el virus del
Zika (p. €j., antecedentes de haber vivido en, o viajado a, un area geografica con transmision
activa del zika en el momento del viaje, u otros criterios epidemiologicos para los que se pueda
indicar la prueba para el virus del Zika como parte de una investigacion de salud publica). Las
pruebas se realizan en laboratorios calificados, designados por los Centros para el Control y la
Prevencion de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los resultados de las pruebas se utilizan para la identificacion del ARN viral del zika, dengue y
chikungufia. EI ARN viral se detecta generalmente en el suero durante la fase aguda de la
infeccidn (aproximadamente 7 dias después de la aparicion de los sintomas, en caso de
presentarse). Los resultados positivos indican la presencia de infeccion actual. Los laboratorios
tienen la obligacién de reportar todos los resultados a las autoridades de salud publica
correspondientes. En los Estados Unidos y sus territorios, los resultados deben reportarse a los
CDC.

Los resultados de Trioplex RCP-TR negativos no descartan las infecciones por los virus del
dengue, chikungufia y/o Zika y no se deben utilizar como el Gnico elemento para la toma de
decisiones en cuanto al manejo de los pacientes. Los resultados negativos deben combinarse
con las observaciones clinicas, los antecedentes del paciente y la informacion epidemioldgica.

El Trioplex RCP-TR se ha concebido para ser utilizado por personal de laboratorio capacitado,
que sea competente en la realizacion de pruebas RCP-TR en tiempo real. La prueba solo debe
utilizarse segun la autorizacién de uso de emergencia de la Administracién de Alimentos y
Medicamentos.
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LIMITACIONES PARA EL USO DEL PROTOCOLO

La prueba Trioplex RCP-TR en tiempo real que aqui se describe no ha sido probada
extensamente con especimenes clinicos. No se permiten modificaciones de estas pruebas (es
decir, el uso de instrumentos de RCP o sustancias quimicas diferentes de los que se describen).
Estas pruebas no deben publicarse sin el consentimiento explicito de los CDC.

PRINCIPIO DE LA PRUEBA

La prueba Trioplex RT-PCR en tiempo real incluye las sondas de hidrélisis (Tagmane) de
cebadores y doble etiquetado para utilizarse en la deteccion cualitativa del ARN del virus del
Zika, aislado de especimenes clinicos que incluyen suero (de los tubos con separador de suero),
LCR, orina y liquido amni6tico. Un paso de transcripcion inversa produce ADNc del ARN
presente en la muestra. La sonda se une al ADN diana entre los dos cebadores de RCP sin
etiquetas. Para la sonda especifica para el virus del dengue, la sefial del colorante fluorescente
(FAM) en el terminal 5' se inhibe mediante BHQ-1 en su terminal 3'. Para la sonda especifica
para el virus chikunguifia, la sefial del colorante fluorescente (HEX) en el terminal 5' se inhibe
por BHQ-1 en su terminal 3'. Para la sonda especifica para el virus del Zika, la sefial del
colorante fluorescente (Texas Red [TxRd]) en el terminal 5' se inhibe por BHQ-2 en su terminal
3'. Durante la RCP, la polimerasa Taq extiende los cebadores sin etiquetas utilizando la cadena
modelo como guia, y cuando alcanza la sonda, se divide en esta separando el colorante del
inhibidor, lo que permite la fluorescencia. El instrumento de RCP en tiempo real detecta esta
fluorescencia del colorante no inhibido. Con cada ciclo de RCP, mas sondas se dividen, lo que
provoca un aumento de la fluorescencia, la cual es proporcional a la cantidad de acido nucleico
diana presente.

Especimenes

ESPECIMENES ACEPTABLES

Pruebas para los virus del Zika, chikungufia y dengue:
= Suero (recolectarse en un tubo separador de suero)
El tubo debe centrifugarse antes del envio para evitar la hemolisis.
» Liquido cefalorraquideo

Solo para las pruebas del zika:
* Orina
» Liguido amniético

NOTA: El suero es el espécimen de diagnostico por excelencia. EI LCR, la orina y el liquido

amniotico solo pueden someterse a pruebas cuando se envia junto con el espécimen de suero
coincidente de un paciente.
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MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE ESPECIMENES

» Al transportar especimenes humanos, cercidrese que se cumplen todas las normas
aplicables para el traslado de especimenes biolégicos potencialmente infecciosos.

= Transportar/enviar especimenes humanos en hielo seco, si es posible, pero se acepta
el uso de bolsas de hielo.

» Almacenar los especimenes a < -20°C al recibirlos. Descongelar la muestra y mantenerla en
hielo durante su procesamiento. Mantener el resto de la muestra a < -70°C para su almacenamiento
a largo plazo.

SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Las directrices de bioseguridad en los laboratorios para trabajar con los especimenes del virus
del Zika estan disponibles en http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html. Se recomienda a
los laboratorios realizar una evaluacién de riesgos al hacer nuevas pruebas; y las precauciones
de seguridad deberian basarse en la evaluacion de riesgos del laboratorio. Los virus del dengue
y del Zika se consideran microbios patdgenos con los que se puede trabajar de forma segura en
un laboratorio de nivel 2 de bioseguridad (BSL-2); sin embargo, segun las directrices de
Bioseguridad en los laboratorios microbiolégicos y biomédicos (BMBL, por sus siglas en
inglés), los especimenes con sospecha de contener el virus chikungufia deben manipularse bajo
las condiciones de BSL-3: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm.

Este procedimiento debe realizarse teniendo en cuenta la posible naturaleza infecciosa de los
especimenes involucrados. El protocolo tiene la intencion de detectar los genomas virales; por
tanto, se asume que los especimenes contienen el virus. Los trabajadores del laboratorio deben
reconocer que este virus produce altos niveles de viremia y los especimenes de casos
sospechosos de virus del chikungufia deben tratarse como potencialmente infecciosos. Consulte
las directrices de los CDC para laboratorios de salud publica estatales y locales:
http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html. Consulte BMBL para obtener mas informacion
sobre bioseguridad relacionada con estos virus y las practicas de bioseguridad en los
laboratorios.

Se recomienda la utilizacion de batas desechables, guantes, lentes de proteccidon adecuados y un
gabinete de seguridad bioldgica para la manipulacion de las muestras de suero. La prueba rRT-
PCR debe realizarse en un local separado, que se considere libre de los virus del dengue
(VDEN), chikungufia (VCHIK) y Zika (VZIK), o de las plantillas de ARN y ADN de cualquier
otro virus. Del mismo modo, el procedimiento de extraccion del ARN debe realizarse en un
local que no sea en el que se amplifique el ARN mediante la RCP-TR. Durante los pasos de
amplificacion del acido nucleico, las secciones de genomas virales se amplifican, por lo que las
muestras de suero originales y las muestras de prueba deben mantenerse fuera de la sala de la
RCP para evitar la contaminacion de las muestras.
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Equipos e insumos

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los nombres de los proveedores o fabricantes se
proporcionan como ejemplos de fuentes de productos adecuadas. El uso de nombres comerciales
es con fines de identificacion solamente y no implica la aprobacion por parte de los CDC ni del
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

MATERIALES PROPORCIONADOS POR LOS CDC
» Set de cebadores y sondas de la prueba Trioplex RCP-TR en tiempo real de los CDC
(CDC; catélogo #KT0166). Remitase al prospecto del producto para conocer la
informacién de almacenamiento y caducidad. El set incluye 4 ampollas con el cebador
y las sondas para cada agente combinado en un frasco.
o 1ampolla, VDEN-F, VDEN-R1, VDEN-R2 y P
o 1lampolla, VCHIK-F,RyP
o lampolla, VZIK-F,RyP
o 1ampolla, RP-F, Ry P (este es un set de cebador/sonda para la ARNsa P
humana y se utiliza para verificar una extraccion exitosa)
= Set de control positivo de la prueba Trioplex RCP-TR (CDC; catalogo #KT0167)
o Control positivo (CP) del VDEN: Virus del dengue inactivo
o Control positivo (CP) del VCHIK: Virus del chikungufia inactivo
o Control positivo (CP) del VZIK: Virus del Zika inactivo
o Control de espécimen humano (HSC): control positivo y control de extraccion para RP

MATERIALES NECESARIOS PERO QUE NO SE PROPORCIONAN
» Kits de extraccion de ARN (se puede utilizar cualquiera de los siguientes):

o Kit de aislamiento de acido nucleico total MagNA Pure LC (192 reacciones)
(Roche, catalogo #03 03 85 05001)
o Kit de AN y ADN de volumen bajo MagNA Pure 96 (Roche, catalogo #06543588001)
o Minikit de ARN viral Qiagen QlAamp® (catalogo Qiagen #52904 o0 52906)
o Minikit de ARN viral DSP Qiagen QIAmp® (Qiagen, catalogo #61904)

» Kits mixtos Master de RCP-TR (se puede utilizar cualquiera):
o Kit de qRT-PCR de un paso SuperScript® Il Platinum® (ThermoFisher, catalogo
cientifico # 11732088 y/o 11732020)

o Kit de RCP-TRq en un solo paso gScript™, Low Rox™ (Quanta, catalogo #
95059-050 y/o 95059-200)

» Agua de grado molecular, libre de nucleasa
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EQUIPOS

Instrumento de RCP en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx (ThermoFisher
Scientific; catalogo #446985 o #4406984);

Mezclador Vortex

Microcentrifuga

96 bloques de pocillos frios (o hielo)

Micropipetas (2 0 10 pL, 20 pL, 200 pL y 1000 uL)

Micropipetas multicanales (5-50 L)

Instrumentos de extraccion de ARN automaticos (opcional):

o Instrumento MagNA Pure LC 2.0 (Roche; catalogo # 05197686001)
o Instrumento MagNA Pure 96 (Roche; catalogo # 5195322001)

INSUMOS

Descontaminantes de superficies aceptados

o DNA Away (Fisher Scientific; catalogo # 21-236-28)

o RNase Away (Fisher Scientific; catdlogo # 21-236-21) Este producto elimina
RNasa y ADN.

o Lejiaal 10 % (dilucion 1:10 de lejia hipoclorada comercial 5.25-6.0 %)

o DNAZap™ (ThermoFisher Scientific; cat. #AM9890) o equivalente.

Guantes desechables de latex y batas desechables

Rotuladores de laboratorio

Puntas de pipeta esterilizadas con filtro de aerosol para P2/P10, P40, P200, y P1000

Tubos de microcentrifuga de 1.5 mL

Gradillas para tubos de microcentrifuga de 1.5 mL

Placas de reaccion de RCP de 0.1 mL (ThermoFisher Scientific; catalogo #4346906 o

#4366932) tapones opticos (Applied Biosystems; catalogo #4323032)

Kit de pelicula adhesiva dptica MicroAmp® (ThermoFisher Scientific, catalogo

#4311971 o0 #4360954)

Control de calidad

La RCP-TR en tiempo real es un método sensible y debe utilizarse siguiendo estrictamente los
procedimientos de control y garantia de calidad. Cumplir con estas directrices ayudara a
minimizar la posibilidad de obtener resultados falsos negativos y falsos positivos.

CONSIDERACIONES GENERALES

El personal debe estar familiarizado con el protocolo y los instrumentos que se utilizan.
Preservar areas separadas, equipo médico de uso exclusivo (p. €j., pipetas,
microcentrifugas) y suministros (p. ej., tubos de microcentrifugas, puntas de pipeta, batas
y guantes) para

o disposicion de reactivos para la prueba

o manipulacién de los &cidos nucleicos extraidos
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o Amplificacion de RCP-TR en tiempo real

« Elflujo de trabajo tiene siempre que proceder unidireccionalmente del area de extraccion
de ARN/preparacion del reactivo (&rea limpia) a la sala de amplificacion de la RCP ("area
sucia") para evitar la contaminacion de las muestras clinicas con los acidos nucleicos
amplificados.

» Usar batas desechables limpias, que no hayan sido utilizadas previamente, y guantes
nuevos sin polvo durante el ajuste del reactivo de la prueba y la manipulacion de los
acidos nucleicos extraidos. Cambiarse los guantes cada vez que sospeche que pueden
estar contaminados.

« Almacenar los cebadores/sondas y la mezcla maestra de enzimas a la temperatura
adecuada (ver prospectos). No usar los reactivos que ya han vencido.

= Mantener los tubos de los reactivos y las reacciones tapados lo mas que pueda.

« Usar DNAZap™ (o equivalente) o lejia al 10 % recién preparada para limpiar las
superficies.

= No traer &cido nucleico extraido o material amplificado de la RCP al area de preparacion de
la prueba.

« Usar solamente puntas de pipetas con barrera (filtro) para aerosoles.

CONTROLES DE LA PRUEBA
Los controles de la prueba deben realizarse al mismo tiempo que todas las muestras de la prueba.

Control de la extraccion
El control de espécimen humano (HSC, por sus siglas en inglés) es material de células
humanas cultivado no infeccioso utilizado como control de extraccion y control positivo
para el set de cebador y sonda de RNasa P (RP) que se extrae al mismo tiempo que las
muestras de ensayo Y se incluye como muestra durante la configuracion de la rRT-PCR. El
HSC debe generar resultados negativos con los sets de cebador y sonda de VDEN, VCHIK y
VZIK, pero debe ser positivo para RP. EI HSC forma parte del set de control positivo de la
Trioplex RCP-TR (CDC; catalogo #KT0167).

Controles positivos para los sets de cebador y sonda especificos del agente
= CP DEL VDEN: Virus del dengue inactivo
e CP DEL VCHIK: Virus del chikungufia inactivo
» CPDEL VZIK: Virus del Zika inactivo
Estos componentes del set de control positivo de la Trioplex RCP-TR (CDC; catalogo
#KT0167) deben extraerse usando uno de los métodos de extraccion de ARN aceptados,
aqui descritos. Las alicuotas del acido nucleico extraido deben ser almacenadas a < -20 °C
hasta su uso. Evite congelar y descongelar reiteradas veces.

Nota: Al extraer el material de control positivo, se deben tomar medidas preventivas para
evitar la contaminacién cruzada. Abrir con cuidado los frascos que contienen el virus
inactivo. Cambiar o descontaminar los guantes entre un frasco y otro. Se deben tomar
medidas preventivas similares al manipular el material de control positivo extraido.
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Set de cebador y sonda de RNasa P (RP)

Las muestras clinicas y el HSC deben analizarse en busca del gen RNasa P humano (usando el
set de cebador y sonda RP incluido en el kit de Trioplex RCP-TR) para controlar la calidad del

espécimen y como indicador de que el &cido nucleico se obtuvo del proceso de extraccion. El

set de cebadores y sondas RNasa P forma parte del set de cebador y sonda de la Trioplex RCP-

TR en tiempo real (CDC; catalogo #KT0166).

Control sin plantilla (NTC, por sus siglas en inglés)
Las reacciones NTC incluyen agua de grado RCP en lugar del ARN del espécimen y debe
incluirse en cada mezcla de reaccion (uno para la reaccion de VZIK, VCHIK y VDEN y uno
para la reaccion RP) en cada ejecucion. EI NTC es un control para la contaminacion o
funcién indebida de los reactivos de la prueba que provoca resultados falsos negativos.

Tabla 1: Visién general de los controles positivos y negativos
Tipo de Nombre del Usado para Valores Cr
control control monitorear VDEN| VCHIK \VZIK| RP esperados
CP DEL VDEN | Fallo sustancial del + - - N/A
Positivo | CP DEL VCHIK | eactivo, incluidala + - | nD | <3ser
integridad del
CP DEL VZIK cebador y la sonda. - - + N/D

1) Contaminacion
del reactivo y/o
medioambiental

. durante la Ninguno
NEZHND NG configuracion dela | ) ) i detectado
PCR y 2) funcién
del set de cebador
y sonda.

1) Contaminacion Ninguno
del reactivo y/o detectado para
medioambiental VDEN,

Extraccion HSC durante la - - - + VCHIK y
extraccion y 2) VZIK.
extraccion
exitosa. RP Cr <38
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Extraccion de acido nucleico

Notas sobre la extraccion

Las extracciones de muestras tienen que producir un volumen de ARN o &cido nucleico total
suficiente para cubrir todas las pruebas de RCP-TR en tiempo real.

Solo los especimenes extraidos aceptados que utilizaron uno de los métodos de extraccion
prescritos pueden analizarse con esta prueba.

El HSC debe incluirse en cada ciclo de extraccion como control de extraccion de la muestra.
Mantener los extractos de ARN del espécimen en bloques frios o en hielo hasta que se
analicen.

Extraccion manual

Los especimenes clinicos pueden extraerse utilizando el Minikit de ARN viral QIAamp o el
Minikit de ARN viral QlAamp DSP. Siga las instrucciones del fabricante, utilizando los
siguientes volimenes:

Volumen de llenado del espécimen: 140uL
Volumen de elucion: 60 pL

Extraccion automatizada

Instrumento MagNA Pure LC 2.0

Los especimenes clinicos pueden extraerse mediante el Kit de aislamiento de &cido
nucleico total MagNA Pure LC en el instrumento de extraccion MagNA Pure LC 2.0 de
Roche, utilizando uno de los protocolos de purificacion: Total

NA variable_elution_volume or Total NA External_lysis. Siga las instrucciones del
fabricante.

Use los siguientes volimenes con el protocolo Total NA variable_elution_volume or Total
NA External_lysis:

Volumen de llenado del espécimen: 200 pL
Volumen de elucion: 60 pL

Con el protocolo Total NA External_lysis protocol, mezclar 200 pL de espécimen con 300
uL de amortiguador de lisis, para alcanzar un volumen total de 500 pL antes de cargarlo al
instrumento.

Volumen de elucion: 60 pL
Instrumento MagNA Pure LC 96

Los especimenes clinicos pueden extraerse mediante el Instrumento MagNA Pure 96,
utilizando el Kit para volumenes pequefios de AN i ADN viral MagNA Pure 96. Verificar
que todos los reactivos estén equilibrados a temperatura ambiente antes de usarlos. Al
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configurar el instrumento para un ciclo de extraccion, utilizar el AN viral/ADN SV 2.0,
luego seleccionar Protocolo de purificacion “Viral NA Universal SV 3.0” o “Viral NA
Plasma ext lys SV 3.0” Siga las instrucciones del fabricante.

Con el protocolo Viral NA Universal SV 3.0, usar los siguientes volumenes:

Volumen de llenado del espécimen: 200 pL
Volumen de elucion: 100 pl

Con el protocolo Viral NA Plasma ext lys SV 3.0, mezclar 200 pL de espécimen con 250
pL de amortiguador de lisis MP 96, para alcanzar un volumen total de 450 pL antes de
cargarlo al instrumento.

Almacenamiento de especimenes de acido nucleico
Mantener los extractos de ARN del especimen en bloques frios o en hielo hasta que se analicen.

Si la prueba se tardard mas de 24 horas, congelar inmediatamente a < -20°C. Solo descongelar
el nimero de extractos de ARN que se analizaran en un dia. No congelar o descongelar los
extractos de ARN maés de una vez antes de las pruebas. Para almacenamientos durante largo
tiempo, > 7 dias, congelar los extractos de ARN a -20°C. Los extractos de ARN almacenados a
-20°C deben permanecer viables durante 6 meses.
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Especimenes recibidos

v

Espécimen extraido |«

v

Prueba Trioplex RT-PCR en tiempo real realizada
(sets de cebador/sonda de VDEN, VCHIK, VZIK y RP) |

v

Verificar controles de placas
¢éLos controles positivos son positivos?
¢Los NTC son negativos?
¢ElI HSC es negativo para VDEN, VCHIK y
VZIK, pero positivo para el RP?

Y

El control positivo o NTC no
arrojaron los resultados
esperados. Repetir rRT-PCR.

El HSC no proporciond los

»| resultados esperados.Repetir
extraccion y RCP-TR.
y
Controles OK
Interpretar resultados para cada espécimen
¢ Es positivo para el VZIK?

| " .. No concluyente
4 » No —» RPpositvo —» No —P{ ]
si L 2

Si

Y +

El espécimen es POSITIVO para
ARN de virus del Zika.

El espécimen es negativo
para ARN de virus del Zika.

+ No se requieren mas analisis.
| ¢El tipo de espécimen es suero o LCR? }——P MNo »| Solo reportar el resultado de
+ VZIK para orina o liquido
Si: Proceder con el analisis del VDEN y VCHIK
|
v
¢ Positivo para VDEN? ¢ Positivo para VCHIK?
No [ ¢RP positivo? » No éRP positivo? No
= Y - ¥ i
Si No | Si
(consultar pagina 21)
A 4 h 4
) ' ‘r .
opiinn <IN | iepiinen s EGATVO | psmenstesmopea | S26nen 5 POSTIO
pa engue. | | 2 ARN de virus del dengue.| | ARN de virus de - e virus de chikungufia.

Siga los requisitos de medidas, informes y consultas que se especifican.

Figura 1: Resumen de la interpretacion de los resultados de la prueba
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Preparacion de los reactivos
1. Preparacion de cebadores/sondas en tiempo real

Antes de la rehidratacion, almacenar los Kits a 2-8 °C en un lugar oscuro.
Precauciones: Estos reactivos solo deben manipularse en un area limpia y almacenarse
a temperaturas apropiadas (ver a continuacién) en un lugar oscuro. Se deben evitar los
ciclos de congelacién-descongelacion. Mantener frios cuando se descongelen.
Rehidratar cuidadosamente los reactivos liofilizados en 250 pL de 10 mM Tris, pH de
7.4 a 8.2 0 agua de grado RCP (libre de nucleasa) y dejar que se rehidrate durante 15
minutos a temperatura ambiente, en un lugar oscuro.

Centrifugar cada tubo para obtener una mezcla uniforme y dividir en alicuotas

la mezcla de cebador/sonda en volimenes de 50 puL en 5 tubos preetiquetados.
Almacenar las alicuotas rehidratadas de cebadores y sondas a -20 °C 0 menos. No
almacenar en neveras que no hacen escarcha.

Los cebadores y las sondas rehidratados pueden almacenarse congelados hasta 24
meses.

Las alicuotas de cebadores y sondas descongeladas pueden almacenarse en un lugar
oscuro hasta 4 meses a 2-8 °C cuando su uso es frecuente.

No volver a congelar las alicuotas descongeladas.

Tabla 2: Descripciones de cebadores y sondas

Designacion NUmero de Ubicacién del gen
de secuencia parte
VDEN-F
VDEN-R1 )
VDEN-R2 S0O3684 5’-UTR
VDEN-P
b _________________________|
VCHIK-F
VCHIK-R S0O3685 nSP1
VCHIK-P
. ______________________|
VZIK-F
VZIK-R S03686 Gen de la envoltura
VZIK-P
. ______________________|
RP-F :
RP-P S03687 R'b‘ﬁ]ﬂ‘rjﬁ;ﬁaja g
RP-P
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2. Controles de la prueba
« Acido nucleico extraido del virus del dengue inactivo
«  Acido nucleico extraido del virus del chikungufia inactivo
«  Acido nucleico extraido del virus del Zika inactivo

3. Control sin plantilla (NTC) (no se incluye)
» Agua estéril libre de nucleasa
» Alicuota en volumenes pequefios

« Utilizado para controlar la contaminacion durante la extraccion del especimen y/o la
preparacion de la placa

4. Control de la extraccién de HSC
= El control de espécimen humano debe extraerse y procesarse con cada lote de muestras a
analizar, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza con las muestras de pacientes.
» No diluir el ARN extraido antes de la prueba.

5. Mezcla maestra
NOTA: Se puede utilizar el Sistema de RT-PCR cuantitativo en un solo paso
SuperScript® 111 Platinum® o el kit de qRT-PCR en un solo paso gScript™,
Low Rox™,

a. Sistema de gRT-PCR en un solo paso SuperScript® I11 Platinum®
» Colocar la mezcla maestra de RCP 2X y mezcla de enzima Superscript 111
RT/Platinum Taqg en una estanteria fria a 2-8 °C.
» Descongelar completamente el frasco de mezcla maestra de RCP 2X.
» Mezclar invirtiendo 10 veces la mezcla maestra de RCP 2X.

b. Kit de RCP-TRq en un solo paso qScript™, Low Rox™
= Descongelar todos los componentes, excepto el TR en un solo paso gScript, a
temperatura ambiente.

= Mezclar vigorosamente.
= Centrifugar para recoger los contenidos en el fondo del tubo antes de usar.
» Coloque todos los componentes en hielo después de descongelar.

Preparacion del equipo
- Encender el instrumento de RCP en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx y
dejar que el blogue alcance la temperatura 6ptima.

- Realizar la configuracion de la placa y seleccionar el protocolo de ciclos en el
instrumento (ver Tabla 5).

Configuracion de la mezcla maestray la placa

Nota: La configuracion de la placa puede variar segun el nUmero de especimenes y la
organizacion diaria del trabajo. Los controles de NTC y pruebas deben incluirse en cada
ciclo.
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« En la campana limpia de la sala de configuracion del reactivo, colocar los
cebadores/sondas en hielo o en bloque frio. Mantener frio durante la preparacion y el
uso.

»  Descongelar la mezcla de la reaccidén 2X (SuperScript 111 o gScript), antes de usar.

»  Mezclar los cebadores/sondas centrifugando brevemente.

»  Centrifugar brevemente los cebadores/sondas y colocarlos nuevamente en hielo o
bloque frio.

»  Determinar el nimero de reacciones (N) a establecer por cada prueba. Es necesario
hacer mezclas de reacciones en exceso para las reacciones de NTC y para los errores al
pipetear (ver Tabla 2).

»  Utilizar la siguiente guia para determinar N:
o Siel nimero de muestras (n), incluidos los controles, iguala del 1 al 14, entonces

N=n+1
o Siel nimero de muestras (n), incluidos los controles, es mayor de 15, entonces
N=n+2

Preparar la mezcla de la reaccion segun la siguiente tabla (Tabla 3). Mantener la mezcla de la
reaccion en hielo o bloque frio.

Tabla 3: Mezcla de la reaccion de Trioplex RCP-TR

Mezcla de la reaccion de TRIOPLEX
Componente Cantidad/Reaccion (uL)
e
Agua N x 0.5 pL
Mezcla de la reaccion
de RCP 2x Nx12.5puL
Mezcla de VDEN N x 0.5 uL
Mezcla de VCHIK N x 0.5 uL
Mezcla de VZIK N x 0.5 uL
Mezcla de enzima N x 0.5 uL
Subtotal N x 15 pL
ARN de muestra 10 pL
TOTAL 25 uL

________________________________________________________________________________________________|
NOTA: Los mismos volumenes de mezcla de reaccion pueden utilizarse para el kit

SuperScript 111 o gScript.
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Tabla 4: Mezcla de la reaccién de RCP-RP

Mezcla de la reaccion del control interno de RP
Componente Cantidad/Reaccion (uL)
|
Agua 1.5 L
Mezcla de la reaccion

de RCP 2x 1251l
Mezcla de RP 0.5 pL
Mezcla de enzima 0.5 puL
Subtotal 15 puL
ARN de muestra 10 ul
TOTAL 25 L

NOTA: Los mismos volumenes de mezcla de reaccion pueden utilizarse para el kit
SuperScript o gqScript.

Configuracion de la placa de RCP

a. En la campana limpia de la sala de configuracion del reactivo, mientras se
mantiene la placa de PCR en hielo (o bloque frio), afiadir 15 puL de mezcla de
reaccion a los pocillos que se van a utilizar.

b. Antes de pasar la placa al area de manipulacion del acido nucleico, afiadir 10 uL de
agua libre de nucleasa a los pocillos de NTC.

c. Aplicar sin sellar las tirillas de tapones dpticos o la cinta dptica a los bordes
superiores de los pocillos de reaccion y trasladar la placa al area de manipulacion del
acido nucleico en hielo o blogue frio.

d. Retirar las tirillas de tapones Opticos o la cinta optica y afiadir 10 uL de ARN de
muestra extraido a cada pocillo de muestra correspondiente. Cambiar las puntas
despues de afiadir cada muestra.

e. Afadir 10 pL de control positivo de VDEN-1-4, control positivo de VCHIK,
control positivo de VZIK y HSC (control positivo de RP) a pocillos separados,
como se indica en la Tabla 5.

Tabla 5: Ejemplo de la disposicion de la placa de RCP-TR Trioplex para 3 muestras

Formato de la mezcla maestra

YA\ Trioplex | Trioplex | Trioplex Trioplex Trioplex

B RP RP RP RP RP

C

D

E Trioplex
= Trioplex
G Trioplex
H
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Formato de la plantilla

I M1 | M2 | M3 | msc | 2

Sl M1 | M2 | M3 | mse | R

C

D

E
F T
G
H

Controles positivos: E12-H12

f.  Sellar la placa con cinta o tapones dpticos y cargar la placa en el instrumento de RC
en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

2. Ciclo de RCP
a. Iniciar el software ABI 7500 y seleccionar Crear nuevo documento.
b. Seleccionar Standard 7500 en el menu Modo de funcionamiento y hacer clic en
Siguiente (Figura 3).

Figura 3: Seleccionar modo de funcionamiento

New Document Wizard “\ [=5)
Define Document
Select the assay, container, and template forthe document, and enter the operator name and comments
Assay: [Standard Curve (Absolute Quartitation) ~|
Container: |SE—WBH Clear j
Template: [Blank Document ~|  Bowse
Run Hode

Operator:; |sz3

Comments: |SDS v1.4

Plate Name: (Plate1

| Neas Finish Cancsl

c. Crear un nuevo detector para cada objetivo haciendo clic en Nuevo detector (Figura 4),
nombrar VDEN, seleccionar el colorante activador FAM y establecer el colorante

inhibidor como ninguno (Figura 5).
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Figura 4: Seleccionar detector

Select Detectors
Select the detectors you will be using in the document.

Find: |l ;J LJ Passive Reference: |ROX vI

Detector Name I Descripﬁonl Reporter l Quencher Detectors in Document l

Add >>

<< Remove '

< i i

New Detector...

Figura 5: Configuraciones del activador e inhibidor

r My
New Detector M

Mame: I

Description: I

Beporter Dye: I Féskd

Ll Lo

Buencher Dye: I [hone]

Lolor: .

Motes:

Create Another | oK I Cancel |

d. Repetir para el VCHIK, seleccionar el colorante activador VIC y dejar el colorante
inhibidor como ninguno.

e. Repetir para el VZIK, seleccionar el colorante activador Texas Red y dejar el colorante
inhibidor como ninguno.

f. Repetir para el RP, seleccionar el colorante activador FAM vy dejar el colorante inhibidor
como ninguno.

g. En la pantalla Seleccionar Detectores, seleccione VDEN y haga clic en Afadir.
h. Cambiar la Referencia Pasiva de ROX a ninguno (Figura 6).
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Figure 6: Seleccion de Referencia Pasiva

Select Detectors
Select the detectors you will be using in the document.

Find: ;I L] Passive Reference:

Detector Name | Description | Reporter | Quencher Detectors in Ds
DENGUE
CHIK

Add >> ZIKA

<< Remove

RP

< T

New Detector...

i. En la pantalla Seleccionar Detectores, seleccione VCHIK y haga clic en Aiadir.
Cambiar la Referencia Pasiva de ROX a ninguno.
En la pantalla Seleccionar Detectores, seleccione VZIK y haga clic en Afadir.

Cambiar la Referencia Pasiva de ROX a ninguno.
. En la pantalla Seleccionar Detectores, seleccione RP y haga clic en Afadir.
Cambiar la Referencia Pasiva de ROX a ninguno.

En la ventana Configuracion de la placa de muestra, sefialar los pocillos
correspondientes y seleccionar los detectores de VDEN, VCHIK y VZIK (Figura 7).

© 33— X7

Figura 7: Configurar placas de muestra

new cocmere veart S, &=

Set Up Sample Plate
Setup the sample plate with tasks, quantities and detectors.

Quencher Task Quantity
DENGUE (none) Unknown
CHIK (none) Unknown
ZIKA (none) Unknown
Unknown

I

1 2 3 4 5 [ T & 9 10 11 12

[0 v v [l v for o] o g v e v/ v feiu] v foio] v e v v ey fel[u] v [el[v] v ]

<Back | | [ Fnsh | Cancel |

p. Hacer doble clic en cada pocillo para ingresar el nombre de la muestra.
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g. Seleccionar la pestafa Instrumento y definir las condiciones del termociclador, segun la
mezcla maestra utilizada:

(1)  Etapa 1l: 30 min a50 °C; 1 rep.
(2)  Etapa?2:
« SuperScript Il: 2 min a 95 °C; 1 rep.
« @Script: 5mina 95 °C; 1 rep.
(3) Etapa 3, paso1l:15sega95°C
(4) Etapa 3, paso 2: 1 mina60 °C
(5)  Etapa 3: cambiar rep. a 45 ciclos (Figura 8)

SuperScript 111 gScript One-Step
Condiciones del termociclador Condiciones del termociclador
ETAPA 1| ETAPA2 | ETAPA3|ETAPA3 ETAPA 1| ETAPA 2| ETAPA 3| ETAPA 3

PASO 1 | PASO 2 PASO 1 | PASO 2
30 min 2 min 15 seg 1 min 30 min 5 min 15 seg 1 min
50 °C 95 °C 95 °C 60 °C 50 °C 95 °C 95 °C 60 °C
1 rep. 1 rep. 1 rep. 1 rep.
45 ciclos 45 ciclos
Figura 8: Confirmar las condiciones del termociclador
(B! 7500 Fast System SDS Software - [Plate3 (Standard Curvel] ol 0 |
. File VMiew Tools 21CFR11 Instrument Analysis Window Help (-
D2 d &SR BEE E|as ?
/ Setup ¥ Instrument ¥ Results ¥ Audit Trail ¥ E-Signatures
Instrument Control Temperature
I:I E stimated Time Remaining (hh:mm]: Sample: Heat Sink:
Cower: Block:
g Cyele
Status: Stage: Rep:
Time [m;ﬂt.aslse]; Step:
Thermal Cycler Protocol
Thermal Profile lAuto \mclemenl} Ramp F!ate]
HE::| 1 | HE::| 1 | HE::| 45 |
200
(oo
Add Cycle AddHo\d| AddSlep| Add Dissociation Stage Help
Settings
Sample Wolume [ul] : ,257
Fun Mode [tandard 7500 ~|
Data Calleclion [stage 3, Step 2 (B0.0 @ T:00) ~
IReady _ P\sconnactad User: fbz3 CAP |NUM
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(6)  En Configuraciones, cambiar el volumen a 25 pL
(7)  En Configuraciones, Modo de funcionamiento, seleccionar Standard 7500

(8)  La Etapa 3, paso 2, debe destacarse en amarillo para que indique la recoleccién
de datos

r. Seleccionar Guardar como, designar el nombre del archivo y la carpeta

s. Hacer clic en Iniciar. El instrumento se iniciard y calculara el tiempo de funcionamiento.

Analisis de datos

Al finalizar el ciclo, guardar y analizar los datos segun las instrucciones del fabricante del
instrumento. Los analisis deben realizarse por separado para cada objetivo, usando una
configuracion de umbral manual. Los umbrales se deben ajustar para que se ubiquen al inicio de la
fase exponencial de las curvas de fluorescencia y por encima de cualquier sefial de fondo. El
procedimiento seleccionado para la configuracion del umbral debe utilizarse coherentemente.

Interpretacion de resultados de pruebas

Independientemente del tipo de espécimen que se analiza, preparar la mezcla de RCP
como se indica en ""Configuracion de la placa de RCP"".

DETERMINACION DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA

Antes de poder determinar los resultados de cada espécimen clinico, el funcionamiento de la
placa debe determinarse como valido. Para que una prueba se considere valida, los controles
deben alcanzar los resultados esperados:

= Los controles de la prueba (acido nucleico extraido de VDEN, VCHIK y VZIK inactivado)
deben ser positivos y estar dentro del rango de valores Ctesperado. Si los controles de la
prueba son negativos

o Repetir la placa.

o Si larepeticion de la prueba genera un resultado negativo del control positivo,
contactar el servicio de asistencia técnica de LRN para solicitar ayuda.

* Los NTC deben ser negativos. Si los NTC son positivos

o Limpiar la posible contaminacion del ADN de las superficies del banco y las pipetas en
las areas de trabajo de configuracion del reactivo y adicién de la plantilla.

o Extraer y analizar multiples NTC.

o Descartar las diluciones de reactivos de trabajo y rehacerlos de estandares frescos.

o Repetir las muestras solo para los objetivos que se amplificaron inadecuadamente.

- EIHSC (control de la extraccion) debe ser

o Positivo con el set de cebador/sonda para RP, debido al ADN humano del HSC.

o Negativo con los sets de cebador/sonda para virus. Un resultado positivo con
cebador/sondas para HSC y virus indicaria que ha ocurrido una contaminacion
cruzada. Si se obtiene un resultado positivo, seguir el procedimiento de limpieza
descrito anteriormente.
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- Laprueba de RP para cada espécimen debe ser positiva.
o Sila prueba de RP para una muestra de espécimen es negativa y las pruebas de rRT-
PCR Trioplex son todas negativas para las muestras de espécimen:
i.  Reportar el resultado como No concluyente a través del LRN Results Messenger
ii.  Seguir las instrucciones que aparecen a continuacion:

Todos los tipos de
1.  Repetir la prueba RCP-TR de la muestra usando la prueba de RP
y Trioplex.

2. Repetir la extraccion de la alicuota del nuevo espécimen si la
prueba de RP es negativa para los especimenes tras repetir la
prueba.

3. Luego de repetir la extraccion y repetir la prueba de RCP-TR, si
los VDEN, VCHIK y/o VZIK son positivos, considerar el
resultado como verdadero positivo y continuar con el algoritmo
de pruebas.

4.  Sino puede obtener los resultados para un espécimen de suero,
analizar otros tubos de espécimen de suero del paciente, si estan
disponibles, o solicitar la recoleccion de suero adicional.

a. Sila prueba de RP para una muestra de espécimen es negativa, pero el resultado de
VDEN, VCHIK y/o VZIK es positivo para las muestras de espécimen:
*  No repetir la prueba RCP-TR y considerar los resultados de la Trioplex RCP-
TR validos.
Si se han realizado todos los controles de forma adecuada, proceder a analizar cada objetivo.

NOTA: La siguiente seccidn contiene figuras que se muestran como ejemplos genéricos. No son
especificas de esta prueba.

« Los verdaderos positivos deben producir curvas exponenciales con fases logaritmicas,
lineales y mesetas (Figura 9).
(Nota: Los moderadamente positivos produciran altos valores Ct que en ocasiones estan
desprovistos de una fase de meseta; sin embargo, se observara la curva exponencial.)

Vista lineal Vista Log
Fase de

2000 estancamiento 2000 10000 Fase Fase de 10000

1800 1800 lineal estancamiento

1600 1600
= e}
E 1400 1400 E 100 1000
3 2 Fase log.
5 1200 Fase 1200 G Exponencial
= lineal E
5 1000 1000 e
2 a0 p 100 100
pr} i
% s00 500 1
& @

Fase log.

o ) =
& #0771 Exponencial 400 Yoo 10

- M;/ o

; ” AL
-200 200 1 1

0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 33 40 42 44 46 48 50 52 0 24 6 & 10121416 18 20 22 24 26 25 30 32 3¢ 36 30 90 92 44 46 43 50 52

BCE Awplificstion v Cyclns::g:cr!v%\e Gradisnt Fils.opd PR Amplitication vs cydec‘a‘f.!.%le Gradient Pile opd

Figura 9: Las vistas log. y lineal de las curvas de RCP denotan cada etapa de los graficos de amplificacion.
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= Para que una muestra sea verdadero positivo, la curva debe cruzar el umbral de forma

similar a como se muestra en la Figura 9. NO debe cruzar el umbral y luego colocarse por

debajo del umbral.

» LaFigura 10 muestra ejemplos de falsos positivos que no se amplifican exponencialmente.

100 100

40 40
80 &0

40 40
0 0
0 / W o

20 20
i e e

o //\/«\/\Mv—/ 0
-20 -2n

-40 40

PCR Base Line Subtracted CF RFU
PCR Base Line Subtracted CF RFU

-60 60

-80 -50

-100 -100 -100 -100
0 2 4 & 3 1012 14 16 15 20 22 24 26 25 30 32 34 36 33 40 42 M4 48 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 30 40 42 44 46

207 Eniiicsion v ¥R, sarplecpd TCR Amplification ucvl(,ilﬁ sxamiple.spd

Figura 10: Ejemplos de curvas falsas positivas

= Para comprender mejor y evaluar las curvas dificiles con méas eficacia, usar la vista de
fluorescencia de fondo (Rn versus Ciclo con el software AB) para determinar si la curva es
realmente positiva. En esta vista, un aumento marcado de la fluorescencia indica un
verdadero positivo, mientras que una linea recta (o linea fluctuante) indica ausencia de

amplificacion.

o LaFigura 11 muestra una curva con un valor de Ctde 29.2, aunque es evidente que la

muestra es negativa al observar la vista de fluorescencia de fondo.
o LaFigura 12 muestra un grafico de amplificacion con 3 curvas: un positivo

relativamente débil con un Ctde 36.6 (negro), un positivo muy débil con un Ctde 42.1
(rojo) y un control negativo (azul). EI débil positivo (CT= 42.1) se verifica para que sea

positivo por un aumento marcado de la fluorescencia observado en la vista de
fluorescencia de fondo.
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Figura 11: Gréfico de amplificacién de una muestra con una curva "‘fluctuante' (izquierda) y la
correspondiente vista de fluorescencia de fondo (derecha).
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Figura 12: Grafico de amplificacién de tres muestras en la vista lineal (izquierda) y la correspondiente vista de

fluorescencia de fondo (derecha).

» Nota sobre las muestras débiles positivas: Los positivos débiles deben interpretarse
siempre con cautela. Observar detalladamente las curvas de fluorescencia asociadas a
dichos resultados. Si las curvas son verdaderas curvas exponenciales, la reaccién debe

interpretarse como positiva.

o Sies necesario repetir la prueba de un espécimen débil, es importante repetir la
muestra en las réplicas ya que una ejecucion de prueba repetida Unica tiene la

posibilidad de generar un resultado inconsistente.

o Siel espécimen se extrae y analiza nuevamente, puede ser de utilidad eluir en

un volumen inferior para concentrar la muestra.

o Elservicio de asistencia técnica de LRN esta disponible para ayudarle a
determinar si se puede garantizar repetir la prueba y analizar otras estrategias de

prueba, si corresponde.

INSTRUCCIONES PARA LA INTERPRETACION E INFORME DE LOS ESPECIMENES

Todos los controles de prueba deben examinarse antes de la interpretacion de los resultados del

paciente. Si los controles no son validos, los resultados del paciente no pueden ser interpretados.

El resultado obtenido de un set de cebador y sonda se interpreta como positivo si la reaccion genera
una curva de crecimiento de fluorescencia que cruza el umbral en (<) 38 ciclos.

El resultado obtenido de un set de cebador y sonda se interpreta como negativo si:

= lareaccion genera una curva de crecimiento de fluorescencia que cruza el umbral en,

o por encima de, (>) 38 ciclos, O

» lareaccion no genera una curva de crecimiento de fluorescencia que cruza el umbral.

17 de mayo del 2016

24



Tabla 6: Instrucciones para la interpretacion e informe de Trioplex RCP-TR para los especimenes de sueroy LCR

Negativo

No se detectd ARN de zika,
dengue o chikungufa
mediante rRT-PCR.

Reportar los resultados a los CDC.
No se requieren mas pruebas.

Nota: Si no se precisa la fecha de
aparicion de los sintomas o si el
paciente esta asintomatico, se
recomiendan las pruebas seroldgicas.

Remitirse al algoritmo de los CDC.*

No concluyente

Espécimen no concluyente para
la presencia de ARN de zika,
dengue y chikungufia
mediante rRT-PCR. Puede
aparecer un resultado no
concluyente en el caso de un
espécimen inadecuado.

Repetir extraccion y RCP-TR. Si no
puede solucionar el resultado no
concluyente para un espécimen de
suero, solicitar la recoleccion de
suero adicional del paciente.

Reportar los resultados no
concluyentes a los CDC.

Positivo para VDEN,
pero negativo para
VZIK y VCHIK.

ARN del dengue detectado
mediante RCP-TR.
No se detectd ARN de zika o
chikunguna.

Positivo para VCHIK,
pero negativo para
VZIK y VDEN.

Se detectd ARN de
chikungufia mediante RCP-TR.
No se detect6 ARN de dengue
0 zika.

Positivo para VZIK,
pero negativo para

ARN del zika detectado
mediante RCP-TR.
No se detect6 ARN de dengue

VDEN y VCHIK. o chikungufia.
Positivo para Se detecté ARN de dengue y
VDEN y VCHIK, hik "~ di
er0 negativo para chikunguiia me iante RCF_’-TR.
P VZIK No se detectd ARN de zika.

Positivo para VZIK y
VDEN, pero negativo

Se detect6 ARN de zika y
dengue mediante

para VCHIK RCP-TR.
Positivo para VZIK y Se detecté ARN de zika 'y
VCHIK, pero chikungufia mediante RCP-TR.
negativo para VDEN No se detect6 ARN de dengue.

Positivo para VZIK,
VDEN y VCHIK

Se detect6 ARN de zika,
dengue y chikungufia mediante
RCP-TR.

Informar los resultados a los CDC.
Enviar espécimen alos CDC.
Remitirse al algoritmo de los CDC.*

* Las directrices del laboratorio emitidas por los CDC vy sus algoritmos de pruebas para el zika
estan disponibles en el sitio web de los CDC: http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html

Si tiene especimenes positivos para enviar a los CDC, notifique al Servicio de Asistencia Técnica
de LRN (LRN@cdc.gov) Y solicite instrucciones para el envio de especimenes.

17 de mayo del 2016 25


http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html
mailto:LRN@cdc.gov

Tabla 7: Instrucciones para la interpretacion e informe de Trioplex RCP-TR para los especimenes de orina y
liquido amnidtico

VZIK | RP Interpretacion Informe Medidas
_ No se detecté ARN de zika Informar los resultados a los CDC.
- w Negativo mediante RCP-TR. Remitirse al algoritmo de los CDC.*

Espécimen no concluyente
para la presencia de ARN de
zika mediante RCP-TR. Puede
aparecer un resultado no
concluyente en el caso de un
espécimen inadecuado.

Repetir extraccion y RCP-TR. Si al
repetir la prueba no se resuelve el
resultado no concluyente, no se debe
continuar con la prueba.
Informar los resultados a los CDC.

- - No concluyente

Reportar los resultados a los CDC.
Enviar espécimen a los CDC.
Remitirse al algoritmo de los CDC.*

Se detectd ARN del zika

* Positivo mediante RCP-TR.

*Las directrices del laboratorio emitidas por los CDC y sus algoritmos de pruebas para el zika se
pueden encontrar en el sitio web de los CDC: http://www.cdc.gov/zika/state-labs/index.html

Si usted tiene especimenes positivos para enviar a los CDC, notifique al Servicio de Asistencia
Técnica de LRN (LRN@cdc.gov) y solicite instrucciones para el envio de especimenes.

NOTA: Todos los resultados de la prueba que se obtengan mediante la Trioplex RCP-TR de los
laboratorios de la LRN deben enviarse a los CDC a través de LRN Results Messenger. Consulte la
Politica de mensajeria de datos de la LRN (que se encuentra en «Documents/LRN Specific
Information/LRN Policy Statements» en el sitio web de la LRN). Si tiene preguntas acerca de esta
politica, comuniquese con el Servicio de asistencia técnica de la LRN en LRN@cdc.gov.

Los resultados positivos también se pueden reportar a través de ArboNet.

NOTA: Consulte la seccion Interpretacion de resultados de pruebas para obtener directrices
detalladas sobre la interpretacion de resultados débiles positivos o curvas cuestionables.

Limitaciones de la prueba

La interpretacion de los resultados de la prueba RCP-TR debe tener en cuenta la posibilidad de
resultados falsos negativos y falsos positivos. Los resultados falsos negativos pueden surgir de:

= recoleccion de muestras deficiente, o

= degradacion de los ARN virales durante el envio o almacenamiento, o

= recoleccion de especimenes llevada a cabo antes de la aparicidn de los sintomas

= recoleccion de especimenes luego de que el acido nucleico no se pueda hallar en el paciente

(aproximadamente 7 dias después de la aparicidon de sintomas en el andlisis de sueros)
= no haber seguido los procedimientos de prueba autorizados
= no haber usado el kit y la plataforma de extraccién autorizados

La aplicacion de controles de prueba adecuados que identifiquen los especimenes de mala calidad
(como RNasa P) y el cumplimiento de las directrices de los CDC para las pruebas de VDEN,
VCHIK y VZIK pueden ayudar a evitar la mayoria de los resultados falsos negativos.
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La causa més habitual de resultados falsos negativos es la contaminacion con ADN
previamente amplificado. El uso liberal de muestras de control negativas en cada prueba puede
ayudar a garantizar que se detecte la contaminacion en laboratorios y que los resultados falsos
negativos no se reporten.

Los resultados negativos no descartan la infeccion por el virus del Zika y no deben utilizarse
como base Unica para la decisién de manejo/tratamiento de un paciente. Todos los resultados
deben ser interpretados por un profesional capacitado junto con la revision del historial y los
signos y sintomas del paciente.

Esta prueba es para el uso diagndstico in vitro bajo la Autorizacion de Uso de Emergencia de la
FDA Unicamente, y esta limitada a laboratorios cualificados designados por los CDC.

Todos los especimenes deben ser manipulados como si fueran infecciosos. Se deben emplear las
precauciones de bioseguridad apropiadas, incluyendo un equipo de proteccion personal, cuando
se manipulen los materiales de espécimen. Se puede encontrar mas informacion sobre la
manipulacion segura de especimenes de virus del Zika en: http://www.cdc.gov/zika/state-
labs/index.html.

Una toma de muestra correcta, el almacenamiento y el transporte apropiados de los especimenes
son fundamentales para obtener resultados correctos.

La extraccion de acido nucleico de las muestras clinicas se debe realizar con los métodos de
extraccion especificos indicados en este procedimiento. No se han evaluado otros métodos de
extraccion para su uso en esta prueba.

El desempefio solo se ha establecido con los tipos de muestras que se enumeran en el Uso previsto.

No se han evaluado otros tipos de especimenes.

Caracteristicas de desempefio

Limite de deteccion

Los limites de deteccion (LoD, por sus siglas en inglés) para la Trioplex RCP-TR se establecieron

y volvieron a verificar en una gran cantidad de estudios. Los resultados de dichos limites se
resumen en la Tabla 8. Los estudios de los LoD llevados a cabo con el Instrumento MagNA Pure
LC 2.0 (MP LC 2.0) y SuperScript 111 (SS Il1) se analizan en las Secciones 1.a. — 1.c. En la
Seccion 4 se analizan otros estudios de apoyo.
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Tabla 8: Resumen

eneral de datos del limite de deteccién

» Mezcla VZIK VDEN VCHIK

Extraccion maestra (GCE/mL) | (GCE/mL) | (GCE/mL)
MP LC 2.0 Ssl 154x10° | 2.15x10* | 3.99 x 10°

o | QlAamp ss il 1.51 x 10*

S| MP96 ss il 1.95x10* | 1.48x10* | 3.79 x 10°
MP LC 2.0 gScript 3.11x10* | 3.86x10* | 8.05x10°
MP LC 2.0 sslll 1.79 x 10*

< | QlAamp ss il 2.15 x 10°*

5 1__MP9% ssiil 1.77 x 10*
MP LC 2.0 gScript 4,20 x 10*

GCE = equivalente de copia de genoma
MP 96 = Instrumento de extraccién MagNA Pure 96

1. LoD del VZIK
El limite de deteccion del set de cebador y sonda de VZIK se evalué tanto en suero
humano normal y en orina usando la cepa del brote de la Polinesia Francesa 2013 del virus
del Zika. Se prepararon cinco diluciones en serie de 10 pliegues en cada matriz. Para cada
matriz, se extrajo cada concentracion 20 veces usando el instrumento MagNA Pure LC 2.0
y se prob6 mediante la Trioplex RCP-TR usando la mezcla maestra SuperScript 111. Los
resultados de suero se resumen en la Tabla 9. Los resultados de la orina se indican en la
Tabla 10.

Tabla 9: LoD del VZIK en suero

- VZIK # CT | VDEN# | VCHIK#
Dilucion | GCE/mL positivo | promedio | positivo positivo
1 1.93 x 10’ 20/20 28.10 0/20 0/20
2 1.25 x 10° 20/20 31.58 0/20 0/20
3 9.62 x 10* 20/20 34.84 0/20 0/20
4 1.54 x 10* 20/20 37.17 0/20 0/20
5 1.54 x 10%* 0/20 NC 0/20 0/20

* Con hase en concentracion de dilucidn 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracidn, la
cuantificacién para esta dilucion no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado

Tabla 10: LoD del VZIK en orina

L VZIK # Cr VDEN# | VCHIK #
Dilucion GCE/mL positivo | promedio|  positivo positivo
1 5.38 x 10’ 20/20 26.8 0/20 0/20
2 4.25 x 10° 20/20 30.03 0/20 0/20
3 2.75x 10° 20/20 33.51 0/20 0/20
4 1.79 x 10* 19/20 36.98 0/20 0/20
5 1.79 x 103%* 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracion de dilucion 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracion, la
cuantificacién para esta dilucién no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado
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2. LoD del VDEN
El limite de deteccién del set de cebador y sonda de VDEN se evalu6 en suero humano
normal usando una cepa representativa de cada serotipo del virus del dengue (VDEN-1
Puerto Rico 1998, VDEN-2 Puerto Rico 1998, VDEN-3 Puerto Rico 2004, VDEN-4 Puerto
Rico 1998). Se prepararon cinco diluciones en serie de 10 pliegues de cada cepa en cada
matriz. Para cada matriz, se extrajo cada concentracion 20 veces usando el instrumento
MagNA Pure LC 2.0 y se probd mediante la Trioplex RCP-TR usando la mezcla maestra
SuperScript I11. Los resultados se resumen en la Tabla 11.

Tabla 11: LoD del VDEN en suero

_ VDEN # Cr VZIK# | VCHIK #
Dilucion GCE/mL positivo | promedio |  positivo positivo

1 5.82 x 10° 20/20 32.55 0/20 0/20
3 2 2.15 x 10° 20/20 36.75 0/20 0/20
£ 3 3.44 x 10° 1/20 39.08 0/20 0/20
3 4 3.80 x 102 0/20 41.88 0/20 0/20

5 38 * 0/20 NC 0/20 0/20
N 1 8.25 x 10° 20/20 29.18 0/20 0/20
o 2 7.87 x 10° 20/20 32.17 0/20 0/20
= 3 1.72 x 10* 19/20 37.03 0/20 0/20
3 4 3.85 x 10° 0/20 38.94 0/20 0/20

5 3.85 x 10%* 0/20 NC 0/20 0/20
" 1 4.36 x 10° 20/20 29.99 0/20 0/20
2 2 2.67 x 10° 20/20 33.54 0/20 0/20
£ 3 1.66 x 10* 20/20 37.07 0/20 0/20
3 4 1.99 x 10 0/20 39.78 0/20 0/20

5 1.99 x 102* 0/20 NC 0/20 0/20
- 1 2.68 x 10° 20/20 30.61 0/20 0/20
5 2 2.08 x 10° 20/20 33.86 0/20 0/20
= 3 1.36 x 10* 19/20 37.33 0/20 0/20
g 4 2.56 x 10 1/20 39.46 0/20 0/20

5 2.56 x 102* 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracion de dilucion 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracién, la
cuantificacién para esta dilucion no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado
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3. LoD del VCHIK

El limite de deteccién del set de cebador y sonda de VCHIK se evalu6 en suero humano
normal usando la cepa del brote de Puerto Rico 2014 del virus del chikungufa. Se
prepararon cinco diluciones en serie de 10 pliegues en cada matriz. Para cada matriz, se
extrajo cada concentracién 20 veces usando el instrumento MagNA Pure LC 2.0 y se probd
mediante la Trioplex RCP-TR usando la mezcla maestra SuperScript 111. Los resultados del

suero se resumen en la Tabla 12.

Tabla 12: LoD del VCHIK en suero

o VCHIK # Cr VZIK # VDEN #
Dilucion | GCE/mL positivo | promedio|  positivo positivo
1 1.28 x 10’ 20/20 31.95 0/20 0/20
2 1.30 x 10° 20/20 35.42 0/20 0/20
3 3.99 x 10° 19/20 37.22 0/20 0/20
4 2.01 x 10° 2/20 38.26 0/20 0/20
5 2.01 x 10** 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracién de dilucion 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracion, la
cuantificacién para esta dilucién no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado

Inclusién

1. Evaluacion de inclusion del VDEN

La inclusion del set de cebador y sonda de VDEN se evalué mediante el uso de un panel de
ARN de 29 muestras aisladas internacionales, que representaban cepas contemporaneas de
todos los genotipos relevantes desde el punto de vista clinico. La prueba se realiz6 mediante
el uso de la mezcla maestra SuperScript 111. Los resultados de la prueba se resumen en la
Tabla 13.

Tabla 13: Inclusién del VDEN en los virus del dengue

Serotipo del virus Cepas Resultados positivos
del dengue analizadas de VDEN
1 6 100 %
2 11 100 %
3 6 100 %
4 6 100 %

Anaélisis de secuencias de VZIK, VDEN y VCHIK

El andlisis in silico de secuencias de cebadores y sondas de la Trioplex RCP-TR se realizd
a fin de verificar la homologia de secuencias de reactivos con cada virus y regidn objetivo
correspondientes. Para este estudio, se seleccion6 un total de 514 cepas del virus del
dengue historicas y actuales, entre ellas, 104 VDEN-1, 142 VDEN-2, 154 VDEN-3y 114
VDEN-4, 206 cepas del virus del chikungufia y 33 cepas del virus del Zika. Todas las
secuencias de cebadores y sondas mostraron 100 % de identidad de secuencia con su
objetivo esperado, lo cual predijo que no existe la posibilidad de que haya resultados falsos
negativos. La Tabla 14 a continuacion muestra un resumen de estos hallazgos.
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Tabla 14: Analisis de inclusion in silico

Identidad de secuencia cebador/sonda

Virss Cepa N°de | VDEN- | VDEN- | VDEN- | VDEN- | VCHIK- | VCHIK- | VCHIK- | VZIK- | VZIK- | VZIK-
GenBank F R1 R2 P F R P F R P
VDEN-1 México 2012 KJ189368 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-1 | Nicaragua 2011 KF973453 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-1 Brasil 2010 IX669466 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-1 |Arabia Saudita 2011 | KJ649286 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-1 | Tailandia 2013 KF887994 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-2 Per( 2011 KC294210 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-2 Brasil 2010 IX669477 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-2 | Indonesia 2010 KC762679 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-2 |Arabia Saudita 2014 | KJ830750 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-2 |  Singapur 2012 KM279577 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-3 | Nicaragua 2009 JF937631 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-3 | Indonesia 2010 KC762693 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-3 China 2013 KJ622195 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-3 | Tailandia 2010 HG316483 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-3 Brasil 2009 JF808120 | 100% | 100% | <85% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-4 | Venezuela2007 | HQ332174 | 100% | <85% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-4 Brasil 2010 IN983813 | 100% | <85% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VDEN-4 | Paquistan 2009 KF041260 | 100% | <85% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-4 Singapur 2005 GQ398256 100% | <85% | 100% | 100% | <20% <20 % <20% | <20% | <20% | <20 %
VDEN-4 |  Camboya 2008 IN638570 | 100% | <85% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20 % | <20 %
VCHIK | ElSalvador 2014 | KRB59471 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Jamaica 2014 KR559489 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK T”“idazdoi’ 4T 00ag0 | \Roag231 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK PO"“E%E""“CGS& KR550473 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Brasil 2014 KR264951 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Guyana 2014 KR559496 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
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Identidad de secuencia cebador/sonda

Virus Cepa N.°de | VDEN- | VDEN- | VDEN- | VDEN- | VCHIK- | VCHIK- | VCHIK- | VZIK- | VZIK- | VZIK-
GenBank F R1 R2 P F R P F R P

VCHIK Tailandia 2013 KJ579186 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK India 2013 KT336782 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20 % | <20 %
VCHIK Indonesia 2013 KM673291 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK China 2012 KC488650 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Filipinas 2013 ABB860301 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK | Rep. del Congo 2011 | KP003813 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Singapur 2008 FJA45463 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Sri Lanka 2008 FI513654 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK China 2008 GU199351 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Malasia 2008 FIB07899 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK India 2008 IN558835 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20%
VCHIK México 2014 KP851709 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK | PuertoRico2014 | KR559474 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VCHIK Honduras 2014 KR559488 | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100% | <20% | <20% | <20 %
VZIK China 2016 KU740184 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Brasil 2015 KU527068 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Guatemala 2015 KUS01217 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Brasil 2015 KU365778 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK PO"“esz'glF,ofancesa KJ7T76791 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Surinam 2015 KU312312 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Puerto Rico 2015 | KU501215 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Tailandia 2014 KUGS108L | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Filipinas 2012 KU681082 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK  |Isla de Martinica 2015 | KU647676 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Micronesia 2007 EU545988 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK Hait 2014 KU509998 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VZIK China 2016 KU744693 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100%
VIK Brasil 2015 KU321639 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | 100% | 100% | 100 %
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Exclusividad

1. Evaluacion de exclusividad de afines cercanos
Se analiz6 ampliamente la evaluacion de la reactividad cruzada de cada componente de
la Trioplex RCP-TR con los virus afectados por los otros componentes, como parte del
LoD, el puente y las evaluaciones de los especimenes artificiales. No se observo
reactividad cruzada entre los cebadores y las sondas de los componentes y estos tres
virus.

Se seleccionaron tres flavivirus adicionales (VNO, VFA y VESL) para evaluar la
especificidad de los sets de cebadores y sondas del VDEN, VZIK'Y VCHIK. Se
extrajo el sobrenadante de los cultivos de tejido del VNO (cepa NY99), VFA (cepa
17D), y VESL (cepa MSI-7) mediante el instrumento MagNA Pure LC 2.0 de Roche y
se analiz6 utilizando la mezcla maestra SuperScript 1. Los tres virus se analizaron
por duplicado en 3 diluciones de 10 veces. No se observo reactividad cruzada. Todos
los controles se realizaron segun lo previsto.

Tabla 15: Reactividad cruzada cercana

Virus Cena Resultado Resultado Resultado
P del VZIK de VDEN | deVCHIK
] ) No hay No hay No hay
Virus del Nilo NY99 reactividad | reactividad | reactividad
Occidental cruzada cruzada cruzada
. . No hay No hay No hay
Vlru:rcri]zljﬁ Igebre 17D reactividad reactividad reactividad
cruzada cruzada cruzada
Virus de No hay No hay No hay
encefalitis de San MSI-7 reactividad reactividad reactividad
Luis cruzada cruzada cruzada
Polinesia Francesa No_hgy No_hgy
Virus del Zika* 2013 n/c reactividad reactividad
cruzada cruzada
No hay No hay
Virus del dengue* Representanf[es reactividad n/c reactividad
de los 4 serotipos
cruzada cruzada
. No hay No hay
Virus dgl - Puerto Rico reactividad reactividad n/c
chikungufa
cruzada cruzada

*Los resultados de la reactividad cruzada para estos tres virus se extrapolaron de los datos presentados

en el limite de deteccion, el puente, las evaluaciones de los especimenes clinicos y artificiales

archivados.
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2. Evaluacién de exclusién no arboviral

Algunos virus y organismos conocidos por provocar signos y sintomas similares a los de los
virus detectados mediante la Trioplex RCP-TR fueron seleccionados para formar parte de la
evaluacion de exclusion. Se preparé el acido nucleico de estandares cuantificados de cepas
calificadas de cada uno de los organismos enumerados. Todos los organismos se analizaron
por triplicado a una concentracion alta: 100 pg de acido nucleico/reaccion No se observd
reactividad cruzada. Todos los controles se realizaron segin lo previsto.

Tabla 16: Reactividad cruzada no arboviral

NUmero positivo
Organismo Concentracién
VZIK | VDEN | VCHIK
Bacterias | Borrelia burgdorferi 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
Hongo Histoplasma 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
Protozoos | oamodium 100 pgirxn | 073 03 03
alciparum
Citomegalovirus 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
VHS-1 100 pa/rxn 0/3 0/3 0/3
Influenza A 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
Virus Influenza B 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
\AY/4 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
Vaccinia 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3
Adenovirus 100 pg/rxn 0/3 0/3 0/3

Evaluacion in silico

La evaluacion adicional de la especificidad analitica de la Trioplex RCP-TR se realizd
mediante el andlisis in silico de cada secuencia de cebadores y sondas, con respecto a otras
causas comunes de cuadro febril agudo en seres humanos. Las busquedas del analisis
BLAST de los cebadores y sondas de la Trioplex RCP-TR se realizaron con respecto a las
secuencias de nucledtidos de dominio puablico GenBank y no mostraron homologias
combinadas significativas (cebador diana y sonda diana) con otras enfermedades que
pudieran predecir posibles resultados de RCP-TR falsos positivos. Las enfermedades y
agentes causales asociados que abarca el analisis de especificidad in silico se muestranTable
17.

Tabla 17: Organismos evaluados durante el analisis de especificidad in silico

Organismo Organismo
(taxid.)
Borrelia burgdorferi 64895
Estreptococos del grupo A 36470
Bacterias | salmonella spp. 590
Leptospira spp. 171
Rickettsia spp. 780
Trematodos | Schistosoma spp. 6181
Hongo Histoplasma spp. 5036
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Protozoos \ Plasmodium falciparum 5833 |
Organismo Organismo
Trypanosoma cruzi 5693
Zika (VDEN y VCHIK) 64320
Dengue (VZIK y VCHIK) 11052
VNO 11082
Flavivirus | VFA 40005
VESL 11080
Virus Spondweni 64318
JEEV 11071
Chikungufia (VZIK y VDEN) 37124
EEEV 11021
VEEO 11039
Alfavirus Virus del rio Ross 11029
Virus del bosque Barmah 11020
Virus O'nyong-nyong 11027
Virus Mayaro 59301
Parvovirus (B19) 10789
Virus del sarampién 11234
Virus de la rubéola 11041
Citomegalovirus 10358
VHS-1 10298
VHS-2 10310
Influenza A 11320
Influenza B 11520
VZV 10335
Otros virus | Vaccinia 10245
Virus Epstein Barr 10376
VIH 11676
Hepatitis C 11102
Enterovirus 12059
Adenovirus 108098
130310
129951
565302
10519

Estudios comparativos

1. Evaluaciones de las mezclas maestras gScript y SuperScript I11:
Se prepararon cuatro mezclas del material para su evaluacién: tres mezclas de suero y una
de orina. En una mezcla de suero y una mezcla de orina se agreg6 una cepa del virus del
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Zika de 2013 de la Polinesia Francesa en el factor de dilucion del estandar viral
identificado como el LoD para el VZIK mediante el SuperScript I11. En una mezcla de
suero se agrego el virus del dengue (Puerto Rico, 1998, estereotipo 2) en el factor de
dilucion del estandar viral identificado como el LoD para el VDEN mediante el
SuperScript I11. Y una mezcla de sueros se agregd al virus del chikungufia (Puerto Rico,
2014) en el factor de dilucion del estandar viral identificado como el LoD para el VCHIK
mediante el SuperScript I11.

Cada mezcla se extrajo utilizando el Instrumento MagNA Pure LC 2.0, 20 veces. Cada
muestra de ARN resultante se analiz6 mediante la Trioplex RCP-TR, utilizando la mezcla
maestra SuperScript 111 'y la mezcla maestra gScript. Los resultados muestran un desempefio
comparable entre las mezclas maestras SuperScript Il y gScript. Se incluy6 una curva
estandar en el andlisis de cada mezcla maestra. Ambas mezclas maestras se aceptan para su
uso en la prueba. El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 18 y en la Tabla 19.

Tabla 18: Resumen comparativo del gScript del VZIK

VZIK
Suero Orina
SupeIrISI,crlpt gScript SupeIrISIcrlpt gScript
Cr 36.52 36.28 36.87 35.90
Desv. est. 1.26 0.58 0.96 0.65
Positivo 20/20 20/20 20/20 20/20
GCE/mL 2.57x10* 3.11x10* 1.95 x 10* 4.20 x 10*
Tabla 19: Resumen comparativo del gScript de VDEN y VCHIK
VDEN-2 VCHIK
Suero Suero
SupeIrISIcrlpt gScript SupeIrISIcrlpt gScript
Cr 36.66 36.00 37.35 36.15
Desv. est. 0.95 0.58 0.44 0.39
Positivo 20/20 20/20 19/20 20/20
GCE/mL 2.30 x 10* 3.86 x 10* 3.67x10° 8.05 x 10°
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2. Evaluacion de la extraccion con instrumento MagNA Pure 96
Este estudio represent6 una repeticion del estudio del LoD inicial (Seccion M.1.) con el
instrumento MagNA Pure 96. La Unica diferencia es que se selecciond un solo virus del
dengue (Puerto Rico, 2004, estereotipo 3) para esta evaluacion, en lugar de llevar a cabo la
evaluacion en los cuatro serotipos. Los resultados de la evaluacion LoD para el VZIK se
resumenen la Tabla 20 y en la Tabla 21. Los resultados para el VDEN se resumen en la
Tabla 22; los resultados para el VCHIK se resumen en la Tabla 23. El MagNA Pure 96 se
acepta para su uso en la prueba.

Tabla 20: Evaluacion con instrumento MagNA Pure 96 — zika en suero
o VZIK # Cr VDEN # VCHIK #

Dilucion| ~ GCE/mL positivo | promedio| positivo positivo

1 2.71 x 10° 20/20 30.60 0/20 0/20

2 2.94 x 10° 20/20 33.42 0/20 0/20

3 1.95 x 10* 19/20 36.87 0/20 0/20

4 6.36 x 10° 2/20 38.30 0/20 0/20

5 6.36 x 10>* 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracién de dilucion 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracion, la

cuantificacién para esta dilucién no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado

Tabla 21: Evaluacion con instrumento MagNA Pure 96 — zika en orina
Dilucién|  GCE/mL VZIK # Cr VDEN# | VCHIK#
positivo promedio positivo positivo
1 4.40 x 10’ 20/20 27.05 0/20 0/20
2 3.50 x 10° 20/20 30.27 0/20 0/20
3 2.64 x 10° 20/20 33.56 0/20 0/20
4 1.77 x 10* 19/20 37 0/20 0/20
5 1.77 x 10 * 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracion de dilucion 4. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracién, la

cuantificacién para esta dilucion no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado

Tabla 22: Evaluacion con instrumento MagNA Pure 96 — dengue en suero
Dilucién|  GCE/mL VIDIENE Cr | VZIK# | VCHIK#
positivo promedio|  positivo pOoSitivo
1 1.43 x 10° 20/20 34.34 0/20 0/20
2 1.48 x 10* 19/20 37.23 0/20 0/20
3 1.53 x 10° 0/20 40.11 0/20 0/20
4 1.53 x 10%* 0/20 NC 0/20 0/20
5 15.3* 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracion de dilucion 3. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracion, la

cuantificacién para esta dilucién no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado
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Tabla 23: Evaluacion con instrumento MagNA Pure LC 96 - chikunguﬁa €n SUero

Dilucion | GCE/mL Gl i Cr i VBEN S VZIK
positivo promedio| positivo positivo

1 1.82 x 10° 20/20 34.91 0/20 0/20

2 3.79 x 10° 19/20 37.29 0/20 0/20

3 1.50 x 10° 0/20 38.70 0/20 0/20

4 1.50 x 10** 0/20 NC 0/20 0/20

5 1.50 x 103 * 0/20 NC 0/20 0/20

* Con base en concentracién de dilucion 3. Ante la ausencia de resultados positivos en esta concentracion, la
cuantificacién para esta dilucién no se podria determinar usando la curva estandar.
ND = No detectado

3. Evaluacion mediante extraccién con QlAamp
Se afiadi6 un grupo de muestras de orina y uno de suero mediante el uso de la cepa
Polinesia Francesa 2013 del virus del Zika al factor de dilucion de la existencia de virales
identificados como LoD para VZIK con el instrumento MagNA Pure LC 2.0. Cada grupo se
extrajo 20 veces usando el Mini-kit de ARN viral DSP Qiagen QIAamp y se probo
mediante la Trioplex RCP-TR usando la mezcla maestra SuperScript I11. Los resultados
muestran que el Minikit de ARN viral DSP Qiagen QIAamp se desempefia de una manera
no inferior al instrumento MagNA Pure LC 2.0 en la preparacion de &cido nucleico para
pruebas subsiguientes mediante la Trioplex RCP-TR y su uso es aceptable en esta prueba.

Tabla 24: Resumen de apoyo de la evaluacién mediante extraccion con QlAamp

Matriz Virus del Zika VZIK# |Ct VDEN # VCHIK #
GCE/mL positivo | promedio | positivo positivo

Suero 1.51 x 10* 19/20 37.20 0/20 0/20

Orina 2.15 x 10* 19/20 36.75 0/20 0/20

Evaluacion clinica

1. Desempefio clinico de la Trioplex RCP-TR

De la coleccion de archivos de la Sucursal de Dengue de los CDC en Puerto Rico, se
seleccionaron 130 especimenes de suero para evaluar el desempefio de la Trioplex RCP-TR.
Se incluyeron cuarenta y ocho (48) especimenes de casos de dengue (12 de cada serotipo),
12 de casos de chikungufia, 20 de casos de zika y 50 especimenes negativos de personas
sintomaticas en este conjunto de especimenes. Luego de retirados del archivo (-70 oC), los
especimenes fueron sometidos a pruebas con la Trioplex RCP-TR (mediante el uso de
SuperScript 111y el instrumento MagNA Pure LC 2.0), la prueba rRT-PCR 1-4 para VDEN,
la prueba singleplex NS3 para el zika, desarrollada y validada en el laboratorio y la prueba
rRT-PCR nSP1 para chikungufia aprobadas por la FDA. Los resultados de las pruebas con
RCP-TR 1-4 para VDEN vy las pruebas RCP-TR en el laboratorio para zika y chikungufia
coincidieron con la determinacion anterior asociada con todos, excepto uno, de los
especimenes del deposito.
Un espécimen de Zika archivado generé resultados negativos con la prueba NS3 para el zika
desarrollada en el laboratorio (Ct 38.45, corte positivo de la prueba <38) y resultados
positivos para el zika con la Trioplex RCP-TR. Debido al resultado obtenido con la prueba
NS3 para el zika desarrollada en el laboratorio, el espécimen de zika archivado fue
reclasificado como espécimen negativo y el resultado de la Trioplex se analizé como falso
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positivo. Los resultados de la prueba Trioplex RCP-TR se compararon con la categoria de

especimenes archivados en la tabla a continuacion.

Tabla 25: Desempefio de la Trioplex RCP-TR con especimenes clinicos archivados

93.7 % -99.5 %

95.5 % - 100 %

. Resultado del componente Trioplex
C:Stsggi::]zge Analizados | Positivo para Positivo para Positivo para
VZIK VDEN VCHIK
Zika 19* 19/19 0/19 0/19
Dengue 48 0/48 A7/48** 0/48
Chikungufia 12 0/12 0/12 12/12
Negativo 51* 2/51 0/51 1/51
100 % 97.9 % 100 %
Acuerdo porcentual (19/19) (47/48) (12/12)
positivo 95 % CI: 95 % Cl: 95 % Cl:
83.2% - 100 %) | 89.1 % - 99.6 % 75.8 % - 100 %
98.2 % 100 % 99.2 %
Acuerdo porcentual (109/111) (82/82) (117/118)
negativo 95 % ClI: 95 % ClI: 95 % CI:

95.4%-99.9 %

* Cuando se analiz6 un espécimen de zika archivado, luego de ser retirado del archivo, dio un valor de Crpor
encima del corte de la prueba NS3 para zika desarrollada en el laboratorio. Por lo tanto, el espécimen fue
reclasificado como negativo. El espécimen dio un resultado positivo para el zika con la prueba Trioplex, y se
presenté como resultado falso positivo.

** Un espécimen de dengue (serotipo 4) generd un Crde 39,87, el cual representa un resultado negativo.

El resultado de la prueba VDEN 1-4 para el espécimen fue positivo para el serotipo 4.

2. Datos secundarios del espécimen
Dos especimenes de orina recolectados de pacientes femeninas sintomaticas que pueden
haberse infectado con el virus del Zika durante el brote de zika actual se enviaron al
laboratorio de los CDC en Puerto Rico para su analisis. Estos especimenes fueron
sometidos a prueba con la Trioplex RCP-TR usando el instrumento MagNA Pure LC 2.0y
la mezcla maestra SuperScript 111. Los especimenes también fueron sometidos a prueba con
un set de cebador y sonda de VZIK, con una prueba singleplex y una prueba RCP-TR NS3
para el zika desarrollada en el laboratorio. Cada espécimen fue analizado junto con un
espécimen de suero coincidente de una paciente recolectado el mismo dia en que se
recolecté la orina. Los resultados se presentan en la Tabla 26.

Tabla 26: Datos del espécimen de orina

Trioplex Singleplex para | RCP-TR NS3
Casol | DPO | VDEN | CHKV | VZIK VZIK para zika
Suero 3 Neg. Neg. 32.51 33.21 34.6
Orina 3 Neg. Neg. 29.34 28.56 31.56

Trioplex Singleplex para | RCP-TR NS3
Caso2 | DPO | VDEN | CHKV | VZIK VZIK para zika
Suero 2 Neg. Neg. 29.23 28.56 31.05
Orina 2 Neg. Neg. 27.45 27.12 29.6

DPO = Dias posteriores a la aparicién de los sintomas
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Especimenes de liquido amnidtico y LCR:

Cuatro especimenes de liquido amni6tico y dos de LCR, todos con resultados de virus del
Zika de especimenes de suero coincidentes, fueron evaluados con la RCP-TR. Los
resultados del anélisis de la RCP-TR de los especimenes de liquido amniético y LCR
coincidieron con los resultados del virus del Zika de especimenes de suero, en todos los
casos.

Evaluacion de espécimen artificial

La prueba se realiz6 en dos rondas. Para la primera ronda, se utilizaron 50 especimenes
negativos de suero humano para preparar especimenes artificiales a fin de evaluar el
desempefio de la Trioplex RCP-TR. Cada espécimen fue almacenado en partes alicuotas en
3 tubos. Una parte alicuota de cada espécimen no se adicioné (50 del grupo 15 de
especimenes). Las partes alicuotas restantes (n=100) se distribuyeron en subgrupos y se
afiadieron con los virus enteros segln se detalla en los grupos de especimenes 1-13 en la
Tabla 27 a continuacion. Para la segunda ronda de pruebas, se prepararon otros 25
especimenes de suero artificiales: 15 segun se defini6 para el grupo 14 de especimenes, y 10
mas negativos (grupo 15 de especimenes) para que se mezclaran con ellos.

El nivel de adicion bajo para el Zika (Polinesia Francesa 2013) fue de aproximadamente
1.5-3 x LoD, el nivel moderado fue de aprox. 100 x LoD, y el nivel alto, de 1000 x LoD
aprox. Para el dengue (serotipo 2, Puerto Rico 1998) y el chikungufia (Puerto Rico 2014), el
nivel de adicion bajo fue de 5-10 x LoD vy el alto fue de 100-150 x LoD.

Las partes alicuotas fueron analizadas en condiciones de enmascaramiento y se transmitieron
a un operador para su analisis mediante la Trioplex RCP-TR. La extraccion se realizé usando
el instrumento MagNA Pure LC 2.0 y la RCP-TR se llevo a cabo con la mezcla maestra
SuperScript I11. Los resultados de la prueba se resumen en la Tabla 28. El acuerdo entre los
resultados esperados y los resultados de la prueba para los tres sets de cebador y sonda fue
del 100 %.
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Tabla 27: Plan de adicion para el estudio de especimenes artificiales

N. ° de grupo de _ )
especimenes N Zika dengue chikunguna
1 5 Moderado - -
2 5 - Bajo -
3 5 - - Bajo
4 5 Alto - -
5 5 - Alto -
6 5 - - Alto
7 10 Moderado Alto -
8 10 Moderado - Alto
9 10 Alto Bajo -
10 10 - Bajo Alto
11 10 Alto - Bajo
12 10 - Alto Bajo
13 10 Alto Alto Alto
14 15 Bajo Alto Alto
15 60 - - -
Tabla 28: Resumen de resultados de especimenes artificiales.
Positivo alto Positivo moderado Positivo baio Negativo
Analizados| Positivos |Analizados| Positivos |Analizados| Positivos [Analizados| Positivo
Zika 35 35 25 25 15 15 100 0
Dengue 50 50 25 25 100 0
Chikungufa 50 50 25 25 100 0

Notas sobre el procedimiento

Envie comentarios, sugerencias y consultas sobre este procedimiento a LRN@cdc.gov
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